
         
 

 
El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que: 

 
 

SERVICIO DE METROLOGIA INTEGRAL SpA 

 
ubicado en José Miguel Carrera N°555, Santiago 

 
ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del 
INN, como 

  

Laboratorio de calibración 
 

según NCh-ISO/IEC 17025:2017 
 
en el área Magnitud presión, con el alcance indicado en anexo. 
 
Primera acreditación: 9 de noviembre de 2009  
 

Vigencia de la Acreditación  Desde : 9 de octubre de 2021 
  Hasta : 9 de octubre de 2026 
 
 

Santiago de Chile, 8 de octubre de 2021 

 
 
 
 

 
Eduardo Ceballos Osorio 

Jefe de División Acreditación 
Sergio Toro Galleguillos 

Director Ejecutivo 
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Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su 

impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador. 
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ALCANCE DE LA ACREDITACION DE SERVICIO DE METROLOGIA INTEGRAL SpA, SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION 
  
AREA : MAGNITUD PRESION 

 

Servicio de calibración Rango del mensurando 
Capacidad de medición y calibración 

(CMC) 
Patrón de referencia usado en la 

calibración 

Instrumento o 
sistema de 
medición 

Método y 
Norma/Documento 

de base 

Condición 
de la 

medición 

Mín. 
(mayor 

que) 

Máx. 
(menor o 

igual 
que) 

Unidades Valor Unidades 
Nivel de 

confianza 
Patrón 

Fuente de 
trazabilidad 
inmediata 

Vacuómetros, 
Manómetros,  

Mano-Vacuómetros 
 

 Instrumentos de 
presión con 
diafragma 

 
Calibradores de 

Presión, 
transductores y 
Transmisores  

(Con Indicador digital 
en unidades de 

presión) 

Comparación 
directa 

 
Procedimiento 

SMI-PT01- IPRE01 
Rev.14   

 
Basado en  
DKD-R 6-1 

Edición (03/2014) 

(20 ± 2) °C       
                        
                         

   (50 ± 20) % 
HR 

-0,9 0 bar 
5,0 ∙ 10-3 ∙ Pe, 

pero no menor a 
0,5 mbar 

mbar 95% 
Manómetro Digital 

DPG8000-VAC  
LCPN-P                

(D-K-15211-1-00)  

0 10 mbar 
3,4 ∙ 10-2 ∙ Pe, 

pero no menor a 
0,04 mbar 

mbar 

95% 

Manómetro 
Diferencial Digital 

Dwyer 475 LATU 
(Uruguay) 

0 130 mbar 
8,4 ∙ 10-3 ∙ Pe, 

pero no menor a 
0,11 mbar 

mbar 
Multifunción Digital 
Omega HHP-2081  

0 16 bar 
1,2∙ 10-3 ∙ Pe 

pero no menor a 
2 mbar 

mbar 95% 
 Manómetro Digital 

 Xiam YK-100B 
LCPN-P                

 (D-K-15211-1-00)  

0 70 bar 
2,1 ∙ 10-4 ∙ Pe 

pero no menor a 
1,5 mbar 

mbar 

95% 
Balanza de Pesos 

Muertos WIKA 
CPB5000  

LCPN-P                
(D-K-15211-1-00)  

70 700 bar 
7,1 ∙ 10-5 ∙ Pe 

pero no menor a 
5 mbar 

mbar 
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Firmante: 
Institución - Rol: 
Fecha de Firma: 
Auditoría Autentia: 
Operador:

11378194-7 CEBALLOS OSORIO, EDUARDO ALFREDO

INN - Jefe DivAcreditacion
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Firma Simple NONE-N1GQ-1C5R-QL4H
Validado con Pin 11378194-7
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Firmante: 
Institución - Rol: 
Fecha de Firma: 
Auditoría Autentia: 
Operador:

7204961-6 TORO GALLEGUILLOS, SERGIO

INN - Director Ejecutivo
2021-10-20 13:43:25.341785
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Validado con Pin 7204961-6


